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         1.概   述

感谢您购买本公司的测温仪专用黑体炉 ,本「操作说明书」 (以下称为本书)系针对本机参数设定及操作说明。

产品用途：

便携式红外测温仪专用黑体炉是本公司自主研发生产，主要用于红外测温仪的校准工作。

便携式红外测温仪专用黑体炉，通过本公司自主研发的温度控制系统，外加本公司研发的新型材料配套使用，发射率可达到 0.99 以上，是校准红外测温仪的最佳理想产品。

产品优势:

外型新颖设计，LED屏显示，操作简单。

等温黑体空腔，只一个腔口，腔口辐射随光谱均匀分布，腔口发射率在 0.99 以上。
采用自动升温控温方式，安全可靠，升温速度快，温度稳定性好。

使用操作方便体积小重量轻，便于携带，不仅适合用于实验室的校准，也可用于现场的校准工作。

使用双排数字显示测量值及设定值参数设置等新技术、高精高、多功能、并抗干扰能力强。

技术参数：
	型号名称
	DZHTL-1

	测温范围
	30-50C°可调

	使用环境
	25±1℃（建议在步入式测温枪校准仓中使用）

	操作
	按键式

	温度分辨率
	0.01℃

	腔口直径
	Φ56mm

	腔深
	5mm

	腔口发射率
	≥0.99

	温度稳定性
	±0.1℃/10min

   （仪器面源若有温飘可自行修正，或以实测为准）

	温度均匀性
	优于±0.2C°

	电源
	220V AC 50HZ 200W

	重量
	约3.0Kg

	外形尺寸
	305mm*280mm*135mm（长宽高）


2.注意事项

安全上的记号:

在本手册中,关于安全上的注意事项以及使用仪器时有下列重要的各显示事项,为了防止意外事故及危险,请务必遵守下列危险﹑警告﹑注意的记言:

	  危险:
此显示的项目,表示如不遵照,操作者有可能受伤害。




	  警告:
此显示的项目,表示如不遵照,有可能损坏仪器。




	   注意:
此显示的项目,表示为有可能影响测试结果和质量。




	  【注】
此显示,本产品在操作使用中之辅助说明。




在本仪器上,以下记号表示注意﹑警告。

	
	警告记号
	此记号表示在有必要参照操作手册的场所。

	
	危险电压记号
	此记号表示为高压危险。

	
	接地保护记号
	表示于本仪器上之接地端子。


3．外观示意图

一﹑外观示意图: 
           [image: image1.jpg]W
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4﹑操作说明

1、电源条件:请依本机标示配置正确电源。

	危险

 输入电压误差范围应在±10%以内且保证机台应正确接地,防止机台  
漏电造成伤害。


运行环境要求: 温度23(2℃  湿度60(5%
2﹑操作步骤：
本仪器需置于一水平桌面上。

1、打开电源，数显温控器表头亮，显示当前温度。然后根据温控表使用说明书（附）2、设定温度，选择您工作所需温度。
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5﹑保养程序

1.仪器使用前必须放在稳固的台面上，

2.不允许在使用过程中搬弄机台；

3.选择相应电源电压，切勿过高，避免烧坏器件；

4.在仪器出现异常时，请与本公司联系以便及时处理；

5.机器工作时必须有良好的通风环境。

6.按键机械各组件，由于运转负荷较大，机械部分请及时加润滑油；

7.每次试验完毕，清理机台，保持机台清洁；

8.须以干布擦拭，不可用湿布。

9.做好设备的接地工作。
6﹑故障排除

	故障情形
	可能原因
	排除办法

	打开电源开关,电源开关指示灯未亮.
	供电仪器或线路故障.

输入电源不符合要求.

机台保险丝烧毁.
	请电工检查修复电源供电线路.

提供规定之电源.

更换相同规格容量之保险丝.

	打开电源即烧保险丝.
	输入电压异常.

发热管烧坏,短路.

线路中有杂物引起短路.
	用三用表交流电压文件确定电压为220V.

更换发热管.

排除线路中杂物.


	【注】

 如遇无法排除之故障,请与本公司客服部联系。


7.质量保证书

一﹑质量保证事项:

    本试验机自出厂日期起免费服务壹年(消耗品不在免费范围内,不含差旅费)。

二﹑免费服务之主要凭证:

当服务事项有争议时主要依我司出具之<保证书>为凭证。

故:1.请贵司妥为保存<保证书>,如有遗失应于一个月内与我司客服部联络报备。

2. <保证书>若经涂改或未加我司之印章,则无效。

三﹑遇下列情况,虽在有效保证期限内,亦得酌收技术或材料费:

  1.由于天灾地变而损毁。

  2.由于使用者之过失或操作错误以致故障。

  3.未按规定使用电源电压导致损坏。

  4.自行拆修以致损坏。

  5.借给他人使用以致故障。

  6.自行改装以致故障。

  7.自行校正以至故障。

  8.转移或运送不慎而故障。

  9.远程地区之服务。

四﹑注意事项:

  1.凡原在广东地区安装使用之本公司产品,如将产品移往广东以外地区使用时,不论是否在保证期限内,服务人员之交通费及出差费,概由客户支付。

  2.凡广东省地区以外之客户,不论是否在保证期间内,服务人员之交通费及出差费,概由客户支付。
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本说明书详述机器设定及技术参数，请妥善保管。使用前请仔细阅读说明书，方可操作！
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